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Tato uzivatelska pfirucka plati pro:

Sluchadla s bezdratovou komunikaci C
0459

Phonak Sky L90-PR

Phonak Sky L70-PR

Phonak Sky L50-PR

Phonak Sky L30-PR

Phonak Sky L-PR Trial

Nabijeci pFislusenstvi C € E

Phonak Charger Combi BTE 2
(Nabijecka Phonak Combi BTE 2)
Phonak Charger Combi BTE
(Nabijecka Phonak Combi BTE)
Phonak Charger BTE RIC
(Nabijecka Phonak BTE RIC)
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Informace o sluchadle a nabijecce

® Pokud neni zaskrtnuto zadné pole a nevite, o jaky
model sluchadla nebo nabijeciho pfislusenstvi se jedna,
zeptejte se poskytovatele sluchadel.

® Sluchadla popsana v této uzivatelské prirucce obsahuij
vestavénou, nevyjimatelnou nabijeci lithium-iontovou
baterii.

@ Externi akumulator (Power Pack) obsahuje vestavénou
a nevyjimatelnou nabijeci lithium-polymerovou baterii.

@ Prectéte si také bezpecnostni informace o manipulaci

ijecimi (kapitola 26).
@ s nabijecimi sluchadly @
Modely sluchadla Usni koncovky
7 Sky L-PR (L90/L70/L50/L30) [] Klasicka tvarovka
[] Sky L-PR Trial [] Tovarni koncovka
] Tvarovka SlimTip
Nabijeci pFislusenstvi 1 Univerzalni
] Nabijecka Phonak Combi BTE 2* koncovka

(Phonak Charger Combi BTE 2*)
] Nabijecka Combi BTE*
(Charger Combi BTEY)
] Nabijecka BTE RIC* (Charger BTE RIC)
[] Externi akumulator (Power Pack)
* v€. napajeciho adaptéru a USB kabelu

®
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Vase sluchadla i nabijecky byly vyvinuty znackou Phonak,
svétovou jednickou v oblasti poslechovych feseni se sidlem
ve Svycarském Curychu.

Tyto prémiové produkty jsou vysledkem desetileti vyzkumu
a odbornych znalosti a jsou navrzeny tak, aby zohlednily
vasi celkovou pohodu. Dékujeme vam za vasi skvélou volbu
a prejeme vam mnoho let potéseni z poslechu. Abyste se
seznamili s vasim zafizenim a dosahli co nejlepsich
vysledkd, pfectéte si prosim pozorné tuto uzivatelskou
priruc¢ku. Manipulace s timto zafizenim nevyzaduje Skoleni.
Poskytovatel sluchadel vam béhem konzultace za ucelem
nastaveni pomuze zafizeni nastavit podle vasich osobnich
preferenci.

Pro vice informaci o funkcich, vyhodach, nastaveni,
pouziti, udrzb€ a opraveé vaseho sluchadla a pfislusenstvi
prosim kontaktujte svého poskytovatele sluchadel nebo
zastupce vyrobce. Dalsi informace naleznete v technickém
listu vaseho vyrobku, ktery je dostupny na internetové
strance www.phonakpro.com.

Phonak - life is on
www.phonak.com

®
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» 1. Strucny navod
Nabijeni sluchadla

® Pred prvnim pouzitim sluchadla jej doporucujeme
3 hodiny nabijet.

Po umisténi sluchadla do

nabijecky bude kontrolka

zobrazovat stav nabijeni baterie,

dokud se sluchadlo zcela

nenabije. Az bude poslechové

zarfizeni nabité, kontrolka bude
@ svitit zeleng.

Oznaceni levého a pravého sluchadla

00 00
Q 0)
Modra barva pro Cervena barva pro
oznaceni levého oznaceni pravého
sluchadla. sluchadla.

® |
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Multifunkéni tlacitko s kontrolkou .
Tlacitko ma nékolik funkei. Slouzi jako
vypina¢ pro zapnutifvypnuti, pro ovladani
hlasitosti nebo ke zméné programu,

v zavislosti na naprogramovani sluchadla.
Je to popsano v individualnich ,Pokynech
k vademu sluchadlu”.

Zapnutifvypnuti: Drzte spodni ¢ast tladitka stisknutou
3 sekundy, dokud neza¢ne kontrolka blikat.

Zapnuti: kontrolka sviti zelené.

Vypnuti: kontrolka sviti cervené.

Telefonni hovory: Pokud je sluchadlo sparovano s telefonem @
s povolenym Bluetooth®, kratkym stiskem dojde k pfijeti

pfichoziho hovoru a dlouhym stiskem k odmitnuti pfichoziho

hovoru.

Pfepnuti do letového rezimu: Kdyz je sluchadlo vypnuté,
drzte spodni ¢ast tlacitka stisknutou 7 sekund, dokud se
kontrolka nerozsviti oranzové. Poté tlacitko uvolnéte.

Ovladani poklepanim (dostupné pouze u modelti L90 a L70)
PFi sparovani se zafizenim s povolenym Bluetooth® Ize ziskat
vice funkci pomoci ovladani poklepanim, viz kapitola 10. Je to
také popsano v pokynech k vasemu sluchadlu. Checete-li pouzit
ovladani poklepanim, poklepejte dvakrat na horni ¢ast ucha.

8

®
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D 2. Popis sluchadla a nabijecky

Na nize uvedenych obrazcich je znazornén model sluchadla

a nabijeci pfislusenstvi popisované v této uzivatelské

pfirucce. Vami pouzivany model identifikujete nasledovné:

® prectéte si Cast ,Informace o sluchadle a nabijecce” na
strané 3,

® porovnejte usni koncovku, sluchadlo a nabijecku s nize
uvedenymi modely.

Kompatibilni usni koncovky

\ §7\ N
BES N )

Klasicka Tovarni Tvarovka Univerzalni
tvarovka koncovka SlimTip koncovka

Sky L-PR/Sky L-PR Trial

Multifunkéni tlaéitko s kontrolkou

Hak/vystup zvuku

Klasicka tvarovka
(odnimatelnd)

Nabijeci kontakty

| ®
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Nabijecka Phonak Combi BTE / Nabijecka Phonak Combi BTE 2

Nabije¢ka Combi BTE /
Nabijecka Combi BTE 2

@ \\ Prostor na usni koncovky
(o)

B Nabijeci porty sluchadla
@ e s oznacenim pro levou/

pravou stranu

Nabijecka Phonak Combi BTE / Nabijecka Phonak Combi
BTE 2 s volitelnym externim akumulatorem

i

O -~
Kontrolka napajeni

=) / Micro-USB port

Externi akumulator
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Tlac¢itko kontroly baterie

Kontrolka stavu baterie
a externiho napajeni

Zajisténi a uvolnéni externiho
akumulatoru

Specifikace napajeciho adaptéru a nabijecky

Vlystupni napéti napajeciho
adaptéru:

Vstupni napéti napajeciho adaptéru:

Vistupni napéti nabijecky:
Specifikace USB kabelu:

5V DC +/-10 %,
proud 500 mA - 1A

100-240 V AC, 50/60 Hz,
proud 0,25 A

5V DC +/-10 %, proud 300 mA

5V, min. 1 A, USB-A na micro-USB,
maximalni délka 1 m

Nabijecky Combi BTE a Combi BTE 2 Ize pouZivat s externim zdrojem
napajeni, ktery spliiuje specifikace ve vyse uvedené tabulce.

Nabijecka Phonak BTE RIC

N\
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s oznacenim pro levou/pravou
stranu
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Port USB-C

Kontrolka napajeni

Specifikace napajeciho adaptéru

Viystupni napéti napajeciho adaptéru: 5V DC +/-10 %, proud 1A

@ Vstupni napéti napajeciho adaptéru:  100-240 V AC, 50/60 Hz, @
proud 0,25 A
Vistupni napéti nabijecky: 5V DC +/-10 %, proud 1A
Specifikace USB kabelu: 5V, min. 1 A, USB-A na USB-C,

maximalni délka 3 m

Nabijecku Phonak BTE RIC Ize pouzivat s externim zdrojem napajeni, ktery
spliuje specifikace ve vyse uvedené tabulce.

Ptislusenstvi

7z

USB kabel Napajeci adaptér

| ®

PH_UserGuide_Sky-L-PR_92x125_CZ_V2.00_029-1307-45.indd 12 2/14/2024 1:01:30 PM




—:I:I:I:I@E_:I:Erl

» 3. Priprava nabijecky

Pfipojeni ke zdroji napajeni

o B

)
\ J/ Il )/

N~ \&7; Y
@ a) Zapojte vétsi konec nabijeciho kabelu do napdjeciho @
adaptéru.

b) Mensi konec zapojte do portu USB nabijecky.

¢) Napéajeci adaptér zapojte do elektrické zasuvky.

d)Kontrolka vedle portu USB se po zapojeni nabijecky do
zasuvky rozsviti zelené.
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4. Nabijeni sluchadla

® Nizka uroven nabiti: Po dosazeni nizké Urovné nabiti
baterie zazni dvé pipnuti a bude nepretrzité blikat
¢ervena kontrolka (bude-li aktivovana). Poté budete
mit pfiblizné 60 minut, nez budete muset sluchadla
nabit. Délka této doby se mlze liSit v zavislosti na
nastaveni sluchadla.

@ Sluchadlo obsahuje vestavénou a nevyjimatelnou
nabijeci lithium-iontovou baterii.

® Pred prvnim pouzitim sluchadla jej doporucujeme
3 hodiny nabijet.

@ ® Sluchadlo musi byt pfed nabijenim suché, viz @

kapitola 19.

® Ujistéte se, ze sluchadlo nabijite a pouzivate ve
stanoveném rozsahu provozni teploty:
+5°Caz +40 °C.

Volitelny externi akumulator

® Pred prvnim pouzitim externiho akumuldtoru jej
doporucujeme 3 hodiny nabijet.

@ Externi akumulator obsahuje vestavénou
a nevyjimatelnou nabijeci lithium-polymerovou baterii.

@ Ujistéte se, Ze externi akumulator nabijite ve
stanoveném rozsahu provozni teploty: +5 °C az +40 °C.

| ® |
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4.1 Pouziti nabijecky
Pokyny k nastaveni nabijecky naleznete v kapitole 3.

1.

VloZte sluchadlo do nabijeciho
portu. Ujistéte se, ze oznaceni
levého i pravého sluchadla
odpovida levému (modrému)

a pravému (Cervenému)
indikatoru vedle nabijecich portd. @
Sluchadlo se pfi vloZeni do

nabijecky automaticky vypne.

2.

Kontrolka bude zobrazovat stav
nabijeni baterie, dokud se
sluchadlo zcela nenabije. AZ bude
poslechové zafizeni nabité,
kontrolka bude svitit zelené.

®
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AZ se baterie zcela nabije, nabijeni se automaticky zastavi,
je tedy bezpecné sluchadlo v nabijecce nechat. Nabijeni
sluchadla mize trvat az 3 hodiny. Kryt nabijecky Ize
béhem nabijeni zavfit.

Doby nabijeni

Kontrolka Stav nabijeni PFiblizna doba nabijeni

o 0 ©o 0-109%
30 min (30 %)

@ ¢ 11-80 % 60 min (50 %) @
90 min (80 %)
81-99 %

3 hod

- » 100 % (dobu nabijeni mohou

ovlivnit teplotni podminky)

— ®
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3.

Vlyjméte sluchadlo z nabijecky:

1. jemnym zataZzenim za sluchadlo
smérem k sobé,

2. jeho vyjmutim z nabijecky.

Kdyz je nabijecka pfipojena ke zdroji napajeni, sluchadlo
se pfi vyjmuti z nabijecky automaticky zapne. Kontrolka
zacne blikat.
Sluchadla jsou ve vychozim nastaveni naprogramovana
@ tak, aby se automaticky zapnula po jejich vyjmuti @
z nabijecky, ktera je pfipojena ke zdroji napajeni.
Poskytovatel sluchadel mize toto nastaveni vypnout.
V takovém pripad€ budete muset sluchadlo zapnout
manudiné. Cheete-li nabije¢ku vypnout, vyjméte napajeci
adaptér z elektrické zasuvky. Je-li k nabijecce pfipojen
externi akumulator, jeho vyjmutim nabijecku vypnete.
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@ Pri vyjimani sluchadla z nabijecky netahejte za usni
koncovku, protoze by to mohlo poskodit hadicku.

@ Pred vlozenim sluchadla do odpojené nabijecky pro
ucely uskladnéni ho nejdrive vypnéte.

® Pokud odpojite nabijecku, zatimco se sluchadlo uvnitt
nabiji, nezapomente sluchadlo vypnout, abyste
zabranili jeho vybiti.

@ @ P¥i nabijeni sluchadel ve vihkém prostredi vzdy zavrete @
kryt.
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5. 0znaceni levého a pravého
sluchadla

Na zadni strané sluchadla se nachazi modra nebo ¢ervena
znacka. Toto znaceni udava, zda se jedna o levé nebo
pravé sluchadlo.

Modrd barva pro oznaceni  Cervend barva pro oznadeni
levého sluchadla. pravého sluchadla.

| ®
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' 6. Nasazeni sluchadla

6.1 Nasazeni sluchadla s klasickou tvarovkou

1.

Zasunte si tvarovku do ucha

a vlozte zvukovodovou ¢ast do
zvukovodu.

2.
Umistéte sluchadlo za ucho.

3.

Horni ¢ast tvarovky si vioZte do
horni ¢asti prohlubné usniho
boltce.

20

®
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6.2 Nasazeni sluchadla s tovarni koncovkou, tvarovkou
SlimTip nebo univerzalni koncovkou

1.
Umistéte sluchadlo za ucho.

2.
@ Vlozte koncovku do zvukovodu. @

3.

Pokud je ke koncovce pfipojena
kotvicka (uchyceni), sluchadlo
zajistite jejim zasunutim do
prohlubné usniho boltce.

21

| ®
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D 7. Sejmuti sluchadla

7.1 Sejmuti sluchadla s klasickou tvarovkou

1.
Zvednéte sluchadlo nad horni ¢ast
ucha.

2.
@ Prsty uchopte tvarovku v uchu @

a jemné¢ ji vytahnéte. j

® P¥i snimani sluchadla se snazte vyhnout uchopeni
hadicky.

22

| ®
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7.2 Nasazeni sluchadla s tovarni koncovkou, tvarovkou
SlimTip nebo univerzalni koncovkou

1.

Podrzte ohyb hadicky a tahem

sejméte sluchadlo zpoza ucha.

V Zadném piipadé netahejte za -
dratek/vodi¢ bezprostiedné za
reproduktorem, protoze by

mohlo dojit k jeho poSkozeni.

23

| ®
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' 8. Multifunkéni tlacitko

s kontrolkou

Multifunkéni tlac¢itko ma nékolik funkei.

SlouZi jako vypina¢ pro zapnuti/

vypnuti, pro ovladani hlasitosti

nebo ke zméné programu, =
v zavislosti na naprogramovani

sluchadla. Je to popsano

v individualnich ,Pokynech

k vasemu sluchadlu”. Pozadejte

poskytovatele sluchadel o jejich @
tisténou kopii.

Pokud je sluchadlo sparovano s telefonem s povolenym

Bluetooth®, kratkym stiskem dojde k pfijeti pfichoziho

hovoru a dlouhym stiskem k odmitnuti pfichoziho

hovoru - viz kapitola 13.

Kontrolka

Kontrolka informuje rodice a pecovatele o malé déti

o stavu sluchadla. Do multifunkéniho tlacitka je
integrovana zelené svitici svételna kontrolka, ktera
ukazuje stav sluchadla po dobu jeho zapnuti a nabijeni.

24

®
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Poskytovatel sluchadel mize aktivovat/deaktivovat
kontrolku riznymi zpusoby.

Uplny prehled vzorcl svételné indikace tykajicich se stavi
sluchadel je uveden nize. Pozadejte svého poskytovatele
sluchadel, aby odpovidajicim zplsobem oznail, co bylo

aktivovano.

Stav sluchadla

[] Sluchadlo je zapnuté

[] Sluchadlo je zapnuté a zafizeni
Roger™ dostupné

Nizka Uroven nabiti baterie*

0

[] Zména arovné hlasitosti
(spusténa dalkovym ovladanim,
aplikaci myPhonak Junior nebo
multifunkénim tlacitkem)

Zména programu (spusténa
dalkovym ovladanim, aplikaci
myPhonak Junior nebo
multifunkénim tlacitkem)

Prehled svételné indikace
Opakované jednotlivé
blikani

Opakované dvojité
blikani

Trvalé blikani 000000

Jednotlivé blikani podle
zmény hlasitosti

Jednotlivé blikani podle
zmény programu

*Upozornéni ohledné nizké trovné nabiti baterie je spusténo pfiblizné
60 minut pfedtim, nez bude nutné baterii nabit.

®
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D 9. Zapnuti/vypnuti

Zapnuti sluchadla

Sluchadlo je ve vychozim nastaveni
nakonfigurovano, aby se automaticky o5
zapnulo pfi vyjmuti z nabijecky

pfipojené ke zdroji napajeni, nebo

kdyz nabijecka neni pfipojena ke

zdroji napajeni. Pokud tato funkce

neni nakonfigurovana nebo pokud

neni nabijecka pfipojena ke zdroji napajeni, drzte spodni
Cast tlacitka stisknutou 3 sekundy, dokud nezac¢ne
kontrolka blikat. Viyckejte, dokud trvale svitici zelené svétlo
neindikuje, ze je sluchadlo pfipraveno.

>

Vypnuti sluchadla

Stisknéte a pridrzte spodni ¢ast tlacitka stisknutou

3 sekundy, dokud ¢ervené svétlo kontrolky neurci, Ze se
sluchadlo vypina.

Blika zelen¢ Sluchadlo se zapina

@ w»  Cervend sviti 3 sekundy  Sluchadlo se vypina

® Po zapnuti sluchadla mize zaznit spoustéci melodie.

26
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» 10. Ovladani poklepanim

Ovladani poklepanim je dostupné pouze u modelt L90

a L70. Pri sparovani se zafizenim s povolenym Bluetooth®
Ize ziskat vice funkci pomoci ovladani poklepanim, napf.
pfijeti/ukonceni telefonniho hovoru, pozastavenifobnoveni
streamingu, spusténi/zastaveni hlasového asistenta. Je to
popsano v individualnich ,Pokynech k vasemu sluchadlu”.

Chcete-li pouzit ovladani
poklepanim, poklepejte dvakrat

na horni ¢ast ucha.
@ @

27
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. 11. Piehled o konektivité

[lustrace nize zobrazuje moznosti konektivity dostupné
pro vase sluchadlo.

Zatizeni s povolenym
Bluetooth®

/ Zafizeni TV Connector
pro pfipojeni
k televizi*

Phonak RemoteControl

Mikrofon Roger™

*Zartizeni TV Connector Ize pfipojit k jakémukoli zdroji zvuku, jako je napfiklad televizor, pocita¢
nebo HiFi systém.

28

®

2/14/2024 1:01:31 PM



—:I:I:I:I@E_:I:Erl

» 12.Uvodni parovani

12.1 Uvodni sparovéni se zafizenim s povolenym
Bluetooth®

® Je tieba pouze jedinkrat provést parovani s kazdym
zafizenim s bezdratovou technologii Bluetooth®. Po
tomto uvodnim sparovani se vase sluchadlo k zafizeni
bude automaticky pfipojovat. Uvodni sparovani muze
trvat az 2 minuty.

1.
@ Ujistéte se, Ze mate ve svém zafizeni (napf. telefonu) @
povolenou bezdratovou technologii Bluetooth®,
a vyhledejte zafizeni s povolenym Bluetooth ® v nabidce
nastaveni konektivity.

2,

Zapnéte obé sluchadla. Nyni mate
3 minuty na sparovani sluchadla
s vasim zafizenim.

29
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3.

Vase zafizeni ukaze seznam zafizeni s povolenym
Bluetooth®. Vyberte sluchadlo ze seznamu a soucasné
sparujte obé sluchadla. Pipnuti potvrdi uspésné sparovani.

® Vice informaci ohledné pokynt ke sparovani
s bezdratovou technologii Bluetooth®, které jsou
specifické pro nékteré bézné rozsifené vyrobce
telefon(l, naleznete na internetovych strankach:
@ https://www.phonak.com/en-int/support. @

30
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12.2 Pfipojeni k zafizeni

Po sparovani se zafizenim se sluchadlo po zapnuti bude
k nému znovu automaticky pfipojovat.

@ Pripojeni bude udrzovano, dokud zafizeni zlstane
zapnuté a v pozadovaném dosahu.

® Vase sluchadlo muze byt pfipojeno k az dvéma
zafizenim a sparovano s az osmi zafizenimi.

\ ® \
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D 13. Telefonicke hovory

Vase sluchadlo se pfipojuje pfimo s telefony se zapnutym
Bluetooth®. Po sparovani s vasim telefonem a pfipojeni
k nému uslysite oznameni a hlas volajiciho pfimo ve
sluchadle. Telefonické hovory jsou ,hands-free", coz
znamena, ze vas hlas zachyti mikrofony sluchadla

a prenesou jej zpét do telefonu.

Vas hlas

32
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13.1 Telefonovani

Zadejte telefonni ¢islo a stisknéte tlacitko vytaceni. Ve
sluchadle uslysSite ton vytaceni. Vas hlas zachyti mikrofony
sluchadel a prenesou jej do telefonu.

U modeld L90 a L70 muazete rovnéz dvakrat poklepat do
oblasti horni ¢asti ucha a pozadat hlasového asistenta
o vytoceni telefonniho ¢isla.

33
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13.2 Prijeti hovoru

PYi pfijimani hovoru uslysite ve sluchadle oznameni
prichoziho hovoru.

Hovor Ize pfijmout dvojitym poklepanim na horni ¢ast
ucha (k dispozici pouze u modelli L90 a L70), kratkym
stiskem horni ¢i spodni ¢asti multifunkéniho tlacitka na
sluchadle (kratsim nez 2 sekundy) nebo pfimo na telefonu.

Kratké stisknuti
<2s

Dvojité poklepani
na ucho

34
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13.3 Ukonceni hovoru

Hovor Ize ukon¢it dlouhym stiskem horni ¢i spodni ¢asti
multifunkéniho tlaéitka na sluchadle (delsim nez

2 sekundy) nebo pfimo na telefonu. U modeld L90 a L70
Ize telefonicky hovor také ukoncit dvojitym poklepanim na
horni ¢ast ucha.

Dlouhé stisknuti

A 2o
))) ®

Dvojité poklepani
na ucho

35
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13.4 Odmitnuti hovoru

Pfichozi hovor Ize odmitnout dlouhym stiskem horni ¢i
spodni ¢asti multifunkéniho tlacitka na sluchadle (del$im
nez 2 sekundy) nebo pfimo na telefonu.

Dlouhé stisknuti

A)// >25

((( ™)
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D 14.Letovy rezim

Vase sluchadlo funguje na frekvenénim rozsahu 2,4 GHz-
2,48 GHz. V prabéhu letu nékteré letecké spole¢nosti
vyzaduji, aby byla vSechna zafizeni pfepnuta do letového
rezimu. Pfepnuti do letového rezimu nedeaktivuje
normalni funkei sluchadla, ale pouze funkce jeho
konektivity Bluetooth®.

37
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14.1 Pfepnuti do letového rezimu

Pro deaktivaci bezdratové funkce a prepnuti do letového
rezimu u kazdého sluchadla:

1. @@= w» Pokud je sluchadlo vypnuté,
pokracujte krokem 2.
Pokud je sluchadlo zapnuté, vypnéte
jej stisknutim a pfidrzenim spodni
Casti tlacitka na dobu 3 sekund,
dokud se kontrolka nerozsviti na
3 sekundy ¢erven€, coz znamena, Ze
se sluchadlo vypina.

@ 2. ¢ Stisknéte a pridrzte spodni ¢ast
tla¢itka. Zelené svitici kontrolka bude
pfi spusténi sluchadla blikat.

3. = » Tisknéte tlacitko po dobu 7 sekund,
dokud se kontrolka nerozsviti
oranzove. Poté tlacitko uvolnéte.
Trvale svitici oranZové svétlo
indikuje, Ze se sluchadlo nachazi
v letovém rezimu.

V letovém rezimu se vase sluchadlo nemdze pfipojit pfimo
k vasemu telefonu.
38
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14.2 Ukonceni letového rezimu

Pro aktivaci bezdratové funkce
a ukonceni letového rezimu

u kazdého sluchadla:
Sluchadlo vypnéte a pak znovu
zapnéte - viz kapitola 9.

®
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' 15. Restartovani sluchadla '

Pokud sluchadlo ukazuje chybovy stay, postupujte podle
nasledujicich pokynd. Nedojde k odstranéni ani vymazani
programu ¢i nastaveni.

1.

Stisknéte spodni ¢ast multifunkéniho tladitka alespon na
15 sekund. Nezalezi na tom, zda je sluchadlo pred
stisknutim tlacitka zapnuté ¢i vypnuté. Po uplynuti

15 sekund neni k dispozici zadné svételné ani akustické
upozornéni.

® ®

Sluchadlo umistéte do nabijecky pfipojené ke zdroji
napajeni a vyckejte, dokud se kontrolka nerozsviti zelené.
Muze to trvat az 30 sekund. Nyni je sluchadlo pfipraveno
k pouziti.

40
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' 16. Prehled informaci o aplikaci
myPhonak Junior

Chcete-li se o aplikaci myPhonak Junior
dozvédét vice, navstivte internetovou stranku
www.phonak.com/junior-ug

nebo naskenujte kod QR

Chcete-li nainstalovat aplikaci myPhonak
Junior, naskenujte kod QR

41
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) 17. Ptehled informaci o technologii D

Roger™

Vlyzkousejte si poslech se zafizenim Roger™

Roger™ je inteligentni bezdratova technologie, ktera

prenasi fe¢ pfimo do sluchadel a pomaha tak pfekonavat

vzdalenost a hluk. Vzdaleny mikrofon snima hlas

mluvciho a bezdratové jej prenasi pfimo do pfijimaci

Roger™* ve vasem sluchadle. Budete se tak moci piné

zapojit do hovort ve skupiné i ve velmi hlu¢ném

prostredi, napfiklad v restauraci, na pracovni poradé @
a nebo pfi aktivitach ve skole.

Chcete-li se o technologii Roger™ a vzdalenych F:
mikrofonech dozvédét vice, navstivte e
internetovou stranku www.phonak.com/roger
nebo naskenujte kod QR.

Vzdalené mikrofony Roger™ se prodavaji
samostatné.

*Funkce RogerDirect™ vyzaduje instalaci pijimaci Roger do sluchadel Phonak, kterou provede
poskytovatel sluchadel.

42
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®
18. Provozni podminky

Vlyrobek byl navrzen pro bezproblémovy provoz bez
omezeni, pokud je uzivan k uréenym uceldm, neni-li v této
uZivatelské prirucce uvedeno jinak.

Zajistéte pouziti, nabijeni, pfepravu a skladovani sluchadla
v souladu s nasledujicimi podminkami:

Sluchadla:
Nabijeni a provoz | Pfeprava Skladovani
Teplota +5az+40 °C -20az+60 °C -20az+60 °C @
Maximalni rozsah
Vlhkost 0% az 85 % 0% az 93 % 0% az 93 %

(bez kondenzace)

Atmosféricky tlak | 500az 1060 hPa 500az 1060 hPa | 500 az 1060 hPa

Teplota a vihkost nesmi béhem prepravy a skladovani
dlouhodobé prekrocit rozsah uvedeny v tabulce vyse.
Dlouhodobé skladovani pfi teplotach nizsich nez 10 °C
a vyssich nez 30 °C mlze mit negativni vliv na vykon
baterie ve vyrobku.

43
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Nabijecky:

Provoz Preprava Skladovani
Teplota +5az+40°C -20az +60 °C -20az +60 °C
Maximalni rozsah
Vlhkost 0% az 85 % 0% az 70 % 0% az 70 %

(bez kondenzace)

Atmosféricky tlak | 500az 1060 hPa 500 az 1060 hPa 500 az 1060 hPa

Zajistéte, aby byla sluchadla pfi dlouhodobém skladovani @
pravidelné nabijena.

Tato sluchadla disponuji normovanou ochranou IP68. To
znamena, ze jsou odolna proti vodé a prachu a vydrzi
pouzivani pfi kazdodennich situacich. Lze je nosit v desti,
ale nesmi se zcela ponofit do vody nebo pouzivat pfi
sprchovani, plavani ¢i jinych aktivitach ve vodé. Tato
sluchadla nesmi byt vystavena ucinkdm chlorované vody,
mydla, slané vody ¢i jinych kapalin s obsahem chemikalii.

44
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Pokud bylo zafizeni béhem skladovani a prepravy
vystaveno jinym nez doporuc¢enym podminkam pro
pouziti, po obnoveni doporucenych provoznich podminek
pfed zapnutim zafizeni pockejte 15 minut.

Nabije¢ka Phonak Combi BTE a nabijec¢ka Phonak Combi
BTE 2 disponuje normovanou ochranou IP22. To znamena,
ze je nabijecka chranéna proti svisle kapajici vodé, kdyz je
naklonéna maximalné o 15 stupnt od vodorovné osy.
@ Ochrana IP22 je zajisténa, kdyz je viko nabijecky zaviené. @

Skladovani externiho akumulatoru po dobu jednoho roku
nebo déle: aby nedoslo k poskozeni ¢lanku baterie, mél by
byt maximalni rozsah teplot -20 °C az +25 °C a ¢lanek
baterie by se mél vybit a nabit minimalné jednou za tfi
mésice.

45
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' 19. Péce a udrzba

Pfedpokladana Zivotnost:

Predpokladana zivotnost sluchadel a kompatibilni
nabijecky je pét let. Pfedpoklada se, ze zafizeni zlstanou
po tuto dobu bezpecna.

Obchodni servisni obdobi:
Pravidelna a dUsledna péce o sluchadla a nabijecku
prispéje k vynikajici funkénosti po celou dobu
predpokladané Zivotnosti zafizeni.
@ Spole¢nost Sonova AG po ukonéeni vyroby daného @
sluchadla, nabijecky a nezbytnych komponent zajistuje
minimalné pétileté servisni obdobi.
Dodrzujte prosim nasledujici pokyny.
Dalsi informace o bezpecnosti vyrobku naleznete
v kapitole 26.2.

46
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Obecné informace
Pred pouzitim laku na vlasy nebo kosmetiky sejméte
sluchadla z usi, protoze tyto vyrobky by je mohly poskodit.

Dbejte na to, aby bylo sluchadlo po pouziti zcela suché.
Ukladejte sluchadlo na bezpecné, suché a Cisté misto.

Toto sluchadlo je odolné vici vodg, potu a prachu za
nasledujicich podminek:
@ ® Po vystaveni vod€, potu nebo prachu musi byt sluchadlo @
vyCisténo a vysuseno.
e Sluchadlo je pouzivano a udrzovano tak, jak je uvedeno
v této uzivatelské pfirucce.

A\ Vzdy se ujistéte, Ze sluchadla i nabijecka jsou
pred nabijenim suché a Cisté.

47
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Denné

Sluchadlo: Zkontrolujte usni koncovku a hadicku, zda se
na nich nenalézaji usazeniny usniho mazu a vlhkost.
Ocistéte povrch mékkou textilii, ktera nepousti vlakna.

K ¢isténi sluchadel nikdy nepouzivejte Cistici prostredky
uréené pro domacnost, jako napfiklad saponaty, mydlo
apod. Nedoporucujeme tyto dily oplachovat ve vodé,
protoze existuje riziko zachyceni vihkosti v hadic¢ce. Pokud
potfebujete sluchadla dikladné vycistit, pozadejte svého
poskytovatele sluchadel o doporuceni.

Nabijecky: Ujistéte se, Ze jsou nabijeci porty ¢isté. @
K ¢isténi nabijecky nikdy nepouzivejte Cistici prostredky
uréené pro domacnost, jako napfiklad saponaty, mydlo
apod.

Tydné

Sluchadlo: Vyéistéte usni koncovku mékkou navlihéenou
textilii nebo specialnim Cisticim ubrouskem pro sluchadla.
Pozadejte poskytovatele sluchadel o podrobné pokyny
ohledné dlkladné udrzby a ¢isténi sluchadel.

Nabijecky: Z portt nabijecky odstrarite prach a necistoty
textilii, ktera nepousti vlakna.

48
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Mésicné

Sluchadlo: Zkontrolujte zvukovodovou hadicku, zda u ni
nedoslo ke zméné barvy, ztuhnuti nebo vyskytu prasklin.
Pokud doslo k popsanym zménam, je tfeba zvukovodovou
hadicku vyménit. Navstivte prosim svého poskytovatele
sluchadel.

/\ Pred cisténim se vzdy ujistéte, ze je nabijecka
odpojena od sitového zdroje napajeni.
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D 20. Vyména usni koncovky

Sluchadlo je vybaveno usni koncovkou a mlze se jednat
o tovarni koncovku, tvarovku, tvarovku SlimTip nebo
univerzalni koncovku.

Usni koncovku pravidelné kontrolujte, a pokud je
zaSpinéna nebo pokud se hlasitost nebo kvalita zvuku
sluchadla snizi, vyménte ji nebo ji vyCistéte. Je-li pouzita
tovarni koncovka, je nutné ji vyménovat kazdé 3 mésice.
Je-li pouzita tvarovka, prectéte si kapitolu 19 v této
uzivatelské pfiruce. Je-li pouzita tvarovka SlimTip,
@ postupujte podle pokynl pro vymeénu filtru proti usnimu @
mazu v kapitole 21.

50
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20.1 Odstranéni koncovky z tenké hadicky

1.

Pro odstranéni koncovky z tenké —
hadicky drzte tenkou hadicku

v jedné a koncovku v druhé ruce.

2.
Pro vyjmuti koncovky za ni jemné @
zatahnéte.

3.
Ocistéte tenkou hadi¢ku mékkou
textilii, ktera nepousti vlakna.

51
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20.2 Upevnéni koncovky k tenké hadicce

1.
Drzte tenkou hadicku v jedné -
ruce a koncovku ve druhé.

2.
@ Posouvejte koncovku po tenké « @
hadicce.

3.
Tenka hadicka a koncovka do
sebe musi perfektné zapadat.

52
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D 21. Vyména filtru proti uSnimu mazu
ve tvarovce SlimTip

1.

Vlozte manipulacni nastroj
vidlicovym koncem do pouzitého
filtru proti uSnimu mazu. Nasada
nastroje se musi dotykat okraje
filtru.

Opatrné zatahnéte a vyjméte
filtr pfimo ven. Pfi vytahovani
filtrem nekrutte.

® = ®
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3.

Pro vloZeni nového filtru jemné
tlac¢te vkladaci stranou nastroje
na vymeénu do otvoru

ve tvarovee SlimTip, dokud
nebude vnéjsi krouzek perfektné

pfipojeny.

4,
@ Vytahnéte nastroj pfimo ven.
Novy filtr zGstane na miste.

54
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22. Servis a zaruka

Platnost zaruky

Na vyrobek je poskytovana zaru¢ni doba v souladu
s platnym obéanskym zakonikem CR, ktera vstupuje
v platnost v den nakupu.

Mezinarodni garance

Spole¢nost Sonova AG poskytuje na tento vyrobek
omezenou mezinarodni garanci v délce jednoho roku,
kterd vstupuje v platnost v den nadkupu. Omezena
garance se vztahuje na vyrobni a materialové vady
sluchadla a nabijecek, ale ne na pfislusenstvi jako
jsou baterie, hadicky, filtry, usni koncovky a externi
reproduktory. Garance je platna pouze pfi pfedlozeni
fadné vyplnéného zarucniho listu.

Mezinarodni garance nema vliv na zadna prava

odvijejici se od platnych narodnich pravnich norem
pro prodej spotfebniho zbozi.
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Omezeni zaruky

Tato zéruka se nevztahuje na poskozeni vzniklé nespravnou
manipulaci nebo pouZivanim, vystavenim chemikaliim nebo
nadmérnému namahani. Poskozeni zplsobené tretimi
stranami nebo neautorizovanymi servisnimi stredisky ¢ini
zaruku neplatnou. Dale se zaruka nevztahuje na
prislusenstvi, jako jsou baterie, filtry, hadi¢ky, koncovky nebo
externi reproduktory, které podléhaji opotfebeni zplisobené
obvyklym pouzivanim. Tato zaruka se nevztahuje na servisni
zasahy provedené poskytovatelem poslechového zafizeni

v jeho provozovné. @

Sériova Cisla
Levé sluchadlo:
Pravé sluchadlo:
Nabijecka:

Datum zakoupeni:

Autorizovany poskytovatel sluchadel (razitko/podpis)
56
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D 23 Udaje o spInéni predpist

Evropa:

Prohlaseni o shodé tykajici se sluchadla

Spole¢nost Sonova AG timto prohlasuje, Ze tento produkt
vyhovuje pozadavkim nafizeni (EU) 2017/745

o0 zdravotnickych prostfedcich i pozadavkim smérnice
2014/53/EU o radiovych zafizenich.

Uplny text prohlaseni o shodé Ize ziskat od vyrobce nebo
mistniho zastupce znacky Phonak, jehoz adresa je uvedena na
internetové strance www.phonak.com/en-int/certificates
(pobocky Phonak po celém svété).

@ Prohlaseni o shodé tykajici se nabijeciho pFislusenstvi @
Spole¢nost Sonova AG timto potvrzuje, Ze tento vyrobek
splfiuje poZadavky nafizeni (EU) 2017/745
o0 zdravotnickych zafizenich.

57

| ®

PH_UserGuide_Sky-L-PR_92x125_CZ_V2.00_029-1307-45.indd 57 2/14/2024 1:01:33 PM




Australie/Novy Zéland:

& Oznacuje, ze sluchadlo splfiuje pozadavky
pfislusnych regula¢nich opatfeni jednotky spravy

R-Nz radiového spektra (Radio Spectrum Management -
RSM) a australského tfadu pro komunikace
a média (Australian Communications and Media
Authority - ACMA) pro zakonny prodej na Novém
Zélandu a v Australii.
Oznaceni shody R-NZ je pro radiové vyrobky dodavané

@ na trhu Nového Zélandu na Urovni shody A1. @

Velka Britanie:

UK Prohlaseni o shodé tykajici se nabijecky Phonak

CA CombiBTE2
Spole¢nost Sonova AG prohlasuje, Ze tento produkt
vyhovuje pozadavkim nafizeni Spojeného kralovstvi
o zdravotnickych prostredcich z roku 2002.
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Modely s bezdratovou technologii uvedené na strané 2
jsou certifikovany podle:

Phonak Sky L-PR (L90/L70/L50/L30)
Phonak Sky L-PR Trial

USA FCC ID: KWC-BPR
Kanada IC: 2262A-BPR
Poznamka 1: @

Toto zafizeni vyhovuje ¢asti 15 Smérnic FCC a normé
RSS-210 kanadského federalniho ministerstva primyslu
(Industry Canada). Provoz je podminén nasledujicimi
dvéma podminkami:

1) toto zafizeni nesmi pUsobit zadné skodlivé ruseni,

2) toto zafizeni musi pfijimat jakékoliv ruseni, véetné
ruseni, které mize zpUsobit nechtény provoz.

Poznamka 2:

Zmény nebo upravy tohoto zafizeni, které nebyly vyslovné
schvaleny spole¢nosti Sonova AG, mohou zpUsobit
neplatnost opravnéni FCC k provozovani tohoto zafizeni.
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Poznamka 3:

Toto zafizeni bylo testovano a shledano jako vyhovujici

limitdm pro digitalni zafizeni tfidy B podle ¢asti

15 Smérnic FCC a normy ICES-003 kanadského

federalniho ministerstva pramyslu (Industry Canada).

Tyto limity jsou uréeny tak, aby zajistily pfiméfenou

ochranu proti skodlivym rusenim domovnich zafizeni. Toto

zafizeni vytvari, vyuziva a mize vyzafovat radiofrekvencni

energii, a pokud neni nainstalovano a pouzivano

v souladu s instrukcemi, mize zpUsobit Skodlivé ruseni

radiokomunikacnich zafizeni. Neexistuje vSak zaruka, ze

v konkrétni instalaci k ruseni nedojde. Pokud toto zafizeni

zpUsobi skodlivé ruseni radiového nebo televizniho pfijmu,

coz muze byt zjisténo vypnutim a zapnutim zafizeni,

doporucuje se uzivateli, aby zkusil ruseni odstranit pomoci

jednoho nebo nékolika z nasledujicich opatfeni:

® Pfesmérujte nebo pfemistéte pfijimaci anténu.

® ZvétSete vzdalenost mezi zafizenim a pfijimacem.

® Pfipojte zafizeni k zasuvce nalezejici k jinému obvodu,
nez k jakému je pfipojen pfijimac.

® Poradte se s prodavajicim nebo se zkusenym technikem
specializovanym na radia a televizory.
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Nabijecka:
Béhem provozu dodrzujte vzdalenost alespori 20 cm mezi
nabijeckou a lidskym télem.

Technicka specifikace bezdratové komunikace vaseho

sluchadla

Typ antény Rezonancni smyckova anténa
Provozni frekvence 2,4 GHz - 2,48 GHz
Modulace GFSK, Pi/4 DPSK, GMSK

Vlyzafeny vykon (EIRP) < 1 mW

@ Bluetooth® @

Rozsah ~Tm
Bluetooth 4.2 Dualni rezim
Podporované profily HFP (profil Hands-free), A2DP
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Test emisi

Réadiofrekvenéni
emise CISPR 11

Emise
harmonického
proudu

Kolisani napéti/
emise flikru

Shoda
s predpisy

Skupina 2
Trida B

Vyhovuje

Vyhovuje

Elektromagnetické prostredi — pokyny

Zdravotnicky prostfedek pouziva
radiofrekven¢ni energii pouze pro svou
vnitini funkei. Jeho radiofrekvenéni
emise jsou proto velmi nizké a neni
pravdépodobné, Ze by zpUsobily ruseni
elektronického zafizeni v blizkosti.

Elektromagneticka kompatibilita (EMC)

Elektromagneticka kompatibilita sluchadel Phonak
a nabijeciho pfislusenstvi je testovana v souladu

s pozadavky normy IEC 60601-1-2:2014 nebo

IEC 60601-1-2:2014 A1 2020.
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D 24.Vysvétlivky k pouzitym

XXXX

PH_UserGuide_Sky-L-PR_92x125_CZ_V2.00_029-1307-45.indd 63

symboltim

Symbolem CE spole¢nost Sonova AG
potvrzuje, ze tento produkt - véetné
prislusenstvi - vyhovuje pozadavkim nafizeni
2017/745 o zdravotnickych prostiedcich

i pozadavkim smérnice 2014/53/EU

o radiovych zafizenich. Cisla za symbolem CE
jsou kody certifikovanych instituci
konzultovanych na zakladé vySe uvedeného
nafizeni a smérnice.

Tento symbol znamena, ze vyrobky popsané
v téchto pokynech pro uzivatele vyhovuji
pozadavkdm na pfiloznou ¢ast typu B podle
normy EN 60601-1. Povrch sluchadla je
specifikovan jako pfilozna ¢ast typu B.

Oznacuje vyrobce zdravotnického prostredku,

jak je definovano v nafizeni (EU) 2017/745
o0 zdravotnickych prostfedcich.

63

®

2/14/2024 1:01:34 PM



l

B> B> O

PH_UserGuide_Sky-L-PR_92x125_CZ_V2.00_029-1307-45.indd 64

Oznacuje datum vyroby zdravotnického
prostredku.

Oznacuje zplnomocnéného zastupce
v Evropském spolecenstvi. Zastupce pro ES je
také dovozce do Evropské unie.

Tento symbol znamena, Ze je dilezité, aby si
uzivatel precetl relevantni informace uvedené
v téchto uzivatelskych pfiruckach a fidil se
jimi.

Tento symbol znamena, Ze je dilezZité, aby se
uzivatel Fidil relevantnimi upozornénimi
uvedenymi v této uzivatelské pfirucce.

Tento symbol znameng, Ze je dulezité, aby
uzivatel vénoval pozornost pfislusnym
upozornénim ohledné baterii v téchto
uzivatelskych pfiruckach.
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UK
CA

Dulezité informace tykajici se manipulace
s vyrobkem a jeho bezpecnosti.

Tento symbol znamena, Ze elektromagnetické
ruseni ze zafizeni je v ramci limitd
schvalenych Federalnim vyborem pro
komunikace USA.

Oznacuje, Ze sluchadlo splfiuje pozadavky @
pfislusnych reqgulacnich opatfeni jednotky

spravy radiového spektra (Radio Spectrum

Management - RSM) a australského Ufadu

pro komunikace a média (Australian

Communications and Media Authority -

ACMA) pro zakonny prodej na Novém

Zélandu a v Australii.

Znackou posouzeni shody pro Spojené
kralovstvi spole¢nost Sonova AG potvrzuje,
ze vyrobek vyhovuje platné legislativé Velké
Britanie.
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Slovni ochranna zndmka Bluetooth® a loga
OBluetooth jsou registrované ochranné znamky
spole¢nosti Bluetooth® SIG, Inc. a jakékoliv
pouziti téchto znamek je v ramci licence
spole¢nosti Sonova AG. Jiné ochranné
znamky a obchodni nazvy nalezi pfislusnym
vlastnikim.

Japonské oznaceni pro certifikované radiové

zafizeni. @
Oznacuje sériové ¢islo vyrobcee, podle kterého
Ize urcit konkrétni zdravotnicky prostredek.

Oznacuje katalogové ¢islo vyrobce, podle
kterého Ize urcit zdravotnicky prostfedek.

Oznatuje, Ze zafizeni je zdravotnickym
prostredkem.

®
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Tento symbol oznacuje, ze je k dispozici
I::E:I elektronicky navod k pouziti.

I P68 Normovany stuperi ochrany krytem. Stupen
IP68 oznacuje, ze sluchadlo je odolné proti
vodé a prachu. Mdze byt nepfetrzité
ponofeno do 1 metru sladké vody po dobu
60 minut a 8 hodin v prachové komofe podle
@ standardu IEC 60529. @

I P 22 Klasifikace IP = normovany stupen ochrany
krytem. Normovany stuper ochrany IP22
udava, ze zafizeni je chranéno pred pevnymi
cizimi télesy o praméru 12,5 mm a vétsim
a dale je chranéno pred svisle kapajici vodou,
kdyz je kryt zafizeni naklonén v uhlu az 15°.
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Oznacuje teplotni limity, kterym muaZze byt
zdravotnicky prostredek bezpecné vystaven.

o

Oznacuje rozsah vihkosti, které mize byt
zdravotnicky prostredek bezpecné vystaven.

«(@

Oznacuje rozsah atmosférického tlaku,
kterému muZe byt zdravotnicky prostiedek

bezpecné vystaven.
® P ®

@,

Béhem prepravy udrzujte v suchu.

Y-
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Symbol s pfeskrtnutou popelnici upozornuje,
ze sluchadlo ani nabije¢ku nesmite odhodit
do bézného domovniho odpadu. Stara nebo
nepouzivana sluchadla a nabijecku odevzdejte
na sbérném misté ur¢eném ke shromazdovani
elektronického odpadu nebo je predejte
svému poskytovateli sluchadel k nalezité
likvidaci. Spravnou likvidaci chranite Zivotni
prostredi a zdravi.

134

Symboly urcené pouze pro evropsky zdroj napajeni

lEl Zdroj napajeni s dvojitou izolaci.
ﬁ Zafizeni je navrzeno pouze pro vnitini pouziti.

Bezpecnostni oddélovaci transformator odolny
proti zkratu.
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D 25. Reseni problémt

Problém

Priciny

Sluchadlo piska

Sluchadlo neni v uchu nasazeno spravné
Usni maz ve zvukovodu

Sluchadlo je pfilis hlasité

PFilis vysoka hlasitost

Sluchadlo neni dostate¢né
hlasité nebo dochazi ke
zkresleni

PFilis nizka hlasitost

Nizka Uroveri nabiti baterie
Zanesena usni koncovka
Doslo ke zméné stavu sluchu

Sluchadlo prehrava dvé
pipnuti

Oznameni nizké Urovné nabiti baterie

Sluchadlo nefunguje
(zadné zesileni)

Zanesena usni koncovka
Viypnuté sluchadlo
Baterie je zcela vybita

Sluchadlo se nezapina

Baterie je zcela vybita

Tlacitko bylo neumysiné deaktivovano
stisknutim tla¢itka na delSi dobu nez

15 sekund
Kontrolka na sluchadle se  Sluchadlo neni do nabijecky viozeno
pfi vloZeni sluchadla do spravné

nabijecich portd nerozsviti

Nabijec¢ka neni pfipojena ke zdroji napajeni
Baterie je zcela vybita
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Reseni

Nasadte sluchadlo spravné (kapitola 6)
Kontaktujte poskytovatele sluchadel

Snizte hlasitost, pokud je k dispozici ovladani hlasitosti (kapitola 8)

Zvyste hlasitost, pokud je k dispozici ovladani hlasitosti (kapitola 8)
Sluchadlo nabijte (kapitola 4)

Vygistéte koncovku (kapitola 19)

Kontaktujte poskytovatele sluchadel

Sluchadlo nabijte (kapitola 4)

Vygistéte koncovku (kapitola 19)
Stisknéte spodni ¢ast multifunkéniho tladitka na 3 sekundy (kapitola 9)
Sluchadlo nabijte (kapitola 4)

Sluchadlo nabijte (kapitola 4)
Provedte krok 2 postupu restartovani (kapitola 15)

Vlozte sluchadlo do nabijecky spravné (kapitola 4)

Pfipojte nabijecku k externimu zdroji napajeni (kapitola 3)
Bez ohledu na chovani kontrolky LED vy¢kejte po umisténi sluchadla do
nabijecky tfi hodiny
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Problém

Priciny

Kontrolka na sluchadle sviti
Cervené, kdyz je sluchadlo
v nabijecce

Znedisténé nabijeci kontakty

Sluchadlo se nachazi mimo rozsah provozni
teploty

Vadna baterie

Kontrolka na sluchadle se
pfi vyjmuti sluchadla
z nabijecky vypne

Funkce automatického zapnuti neni
povolena

Kontrolka na sluchadle
zUstava po vyjmuti
z nabijecky svitit zelené

Kontrolka na sluchadle byla pfi umisténi
sluchadla do nabijecky cervena

Baterie nevydrzi cely den

Snizena zivotnost baterie

Funkce telefonickych
hovorl nefunguje

Sluchadlo je v letovém rezimu
Sluchadlo neni sparovano s telefonem

Nabijeni se nespusti

Nabijec¢ka neni pfipojena ke zdroji napajeni
Sluchadlo neni do nabijecky vioZzeno
spravné

® Pokud problém pretrvava, pozadejte o pomoc
poskytovatele sluchadel.

@ Dalsi informace naleznete na internetovych strankach
https://www.phonak.com/en-int/support.
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Reseni

Vy¢istéte kontakty sluchadla a nabijecky
Sluchadlo zahtejte. Rozsah provozni teploty je +5 °C az +40 °C.

Kontaktujte poskytovatele sluchadel
Sluchadlo zapnéte (kapitola 9)

Sluchadlo restartujte (kapitola 15)

Kontaktujte poskytovatele sluchadel. Je tfeba vyménit baterii @
Sluchadlo vypnéte a pak znovu zapnéte (kapitola 14.2)

Sparujte ho s telefonem (kapitola 12)
PFipojte nabijecku ke zdroji napdjeni (kapitola 3)
Vlozte sluchadlo do nabijecky spravné (kapitola 4)
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26. Dtlezité bezpecnostni informace

Pred prvnim pouzitim sluchadla a nabijeciho pfislusenstvi si
prosim prectéte prislusné bezpecnostni informace
a informace o omezeném pouziti na nasledujicich strankach.

Urceny Ucel pouziti
Sluchadlo: Sluchadlo je uréeno k zesileni a pfenosu zvuku
do ucha, ¢imz kompenzuje zhorseny sluch.
Nabijeci pFisluSenstvi: Nabijecky jsou uréeny k nabijeni
baterie dobijeciho sluchadla.
@ Externi akumulator umozriuje dobijet baterie dobijeciho @
sluchadla v kompatibilni nabijecce, neni-li k dispozici zadny
externi zdroj energie.

Uréena populace pacientl

Sluchadlo: Toto zafizeni je uréeno pacienttim od 0 let véku,
ktefi splnuji klinickou indikaci pro tento vyrobek.

Nabijeci pFislusenstvi: Urcenou populaci je uzivatel
kompatibilnich sluchadel.
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Urceny uZivatel

Sluchadlo:

Urceno pro:

® Osoby s poruchou sluchu

® Pecovatele o osoby s poruchou sluchu

® Poskytovatele sluchadel odpovédného za nastaveni
sluchadla

Nabijeci pFislusenstvi: Ur¢eno pro osoby s poskozenim

sluchu pouzivajici kompatibilni dobijeci sluchadla,

pecovatele o tyto osoby a pro poskytovatele sluchadel.

Uréena zdravotni indikace
Sluchadlo:
Porucha sluchu:
® Jednostranna nebo oboustranna
® Typ poruchy sluchu: pfevodni, percepéni nebo smisena
® Stupné poruchy sluchu:
® Mirna
e Stfedni
e Stfedné zavazna
Nabijeci pFislusenstvi: Upozorriujeme, Ze indikace nejsou
odvozeny od nabijeciho pfislusenstvi, ale od kompatibilnich

sluchadel.
75
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Zdravotni kontraindikace
Sluchadlo:

Zdravotni kontraindikace pro pouziti sluchadel:

e Deformita ucha (napf. uzavieny zvukovod, chybgjici usni
boltec).

e Neuralni ztrata sluchu (tj. retrokochledrni patologie, napf.
chybéjici/nefunkéni sluchovy nerv).

® Dikaz aktivni nebo chronické patologie stfedniho nebo
vnejsiho ucha, chronicka drenaz nebo vytok, dikaz
chronického zanétu.

Nabijeci pFislusenstvi: Upozorfiujeme, Ze kontraindikace

nejsou odvozeny od nabijeciho pfislusenstvi, ale od

kompatibilnich sluchadel.

Klinicky pfinos:

Sluchadlo:

® Zlepseni slysitelnosti

e Lepsi porozuméni feci (ihned po osvojeni jazyka)
Nabijeci pFislusenstvi: Nabijeci pfislusenstvi samo o sobé
nema primy klinicky pfinos. Nepfimy klinicky pfinos je
zajistén aktivovanim dobijecich sluchadel pro dosazeni
jejich urceného ucelu.
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Vedlejsi Géinky:

Fyzické vedlejsi ucinky sluchadel jako napf. tinitus, zavraté,
tvorba usniho mazu, pfilis vysoky tlak, poceni nebo vihka
kuze, puchyre, svédéni a/nebo vyrazka, pocit ucpanosti nebo
plnosti a jejich nasledky jako bolesti hlavy a/nebo bolest

v usich mize odstranit nebo zmirnit vas poskytovatel
sluchadel.

Konvenéni sluchadla mohou pacienty vystavit pisobeni
vyssich hladin zvuku, coz mize vést k posunuti prahovych
hodnot frekvenéniho rozsahu dotéeného akustickym
traumatem.

Nabijeci pFislusenstvi: Upozorriujeme, Ze vedlejsi ucinky
nejsou odvozeny od nabijeciho pfislusenstvi, ale od
kompatibilnich sluchadel.

Primarni kritéria pro odeslani pacienta k vysetfeni ¢i
|écbé u lékafe nebo jiného specialisty jsou tato:
e \/iditeIna vrozena nebo traumaticka deformita ucha.
® Aktivni drenaz z ucha v predchozich 90 dnech.
® Nahla nebo rychle progredujici ztrata sluchu v jednom
nebo obou usich béhem predchozich 90 dnd.
® Akutni nebo chronické zavraté.
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e Audiometricky rozdil vedeni vzduch-kost je roven nebo
VEtSi nez 15 dB pfi frekvenci 500 Hz, 1 000 Hz
a 2 000 Hz.
e \/iditeIné nahromadéni vyznamného mnozstvi usniho
mazu nebo cizi téleso ve zvukovodu.
® Bolest nebo nepfijemné pocity v uchu.
® Abnormalni vzhled usniho bubinku a zvukovodu,
napfiklad:
® Zanét vnéjsino zvukovodu.
@ ® Perforovany usni bubinek. @
® Jiné abnormality, které podle nazoru poskytovatele
sluchadel predstavuji zdravotni problém.

Poskytovatel sluchadel muze rozhodnout, ze odeslani
pacienta neni vhodné nebo neni v nejlepsim zajmu
pacienta v téchto pripadech:
® Je-li dostatecné prokazano, ze specializovany lékaf stav
dukladné vysetfil a byla poskytnuta veskera mozna
lécba.
e Stav se od predchoziho vySetfeni a/nebo lécby
vyznamneé nezhorsil ani nezmenil.
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Jestlize se pacient informované a kompetentné rozhodl
nevyhledat radu Iékafe, je pfipustné pristoupit k doporuceni
vhodnych systém0 sluchadel s pfinlédnutim k nasledujicimu:
® Doporuceni nesmi mit zadné nezadouci ucinky na
zdravotni stav ¢i celkovy pocit pohody pacienta.
® Ze zaznamU vyplyvad, Ze vse bylo zvazeno v nejlepsim
zajmu pacienta.
Pokud to vyzaduji zakonné predpisy, pacient podepsal
prohlaseni potvrzujici, ze nesouhlasi s odeslanim k jinému
@ specialistovi a ze se jedna o informované rozhodnuti. @

Sluchadlo a nabijeci pfislusenstvi jsou vhodné pro vyuziti
v ramci zdravotni péce v domacim prostredi a diky jejich
prenosnosti je mozné je pouzivat i v profesionalnim
zdravotnickém zafizeni, jako jsou lékafské ordinace, zubni
ordinace atd.

Pouzivani sluchadla neobnovi normalni sluch a nezabrani
poskozeni sluchu, ke kterému doslo z organickych pficin, ani
jej nezlepsi. Pokud vsak uzivatel nebude pouzivat sluchadlo
dost Casto, nebude z néj mit plny prospéch.
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Pouzivani sluchadla je pouze soucasti rehabilitace sluchu
a muze byt nutné doplnit jej nacvikem poslechu a instruktazi
odezirani ze rtd.

Zpétna vazba, Spatna kvalita zvuku, pfilis hlasité nebo pfilis
meékké zvuky, nevhodné nastaveni nebo problémy pfi zvykani
nebo polykani Ize vyresit nebo zlepsit pfi podrobném
nastaveni provadéném vasim poskytovatelem sluchadel.

Jakakoli zavazna udalost, ktera se vyskytla v souvislosti se @
sluchadlem a nabijecim pfislusenstvim, by méla byt
nahlasena zastupci vyrobee a prislusSnému organu ve staté
bydlisté. Zavazna udalost je popsana jako jakakoli udalost,
ktera pfimo nebo nepfimo vedla, mohla vést anebo mize
veést k nékteré z nasledujicich situaci:
a) smrti pacienta, uzivatele anebo jiné osoby,
b) docasnému nebo trvalému zavaznému zhorseni
zdravotniho stavu pacienta, uzivatele anebo jiné osoby,
¢) vaznému ohrozeni vefejného zdravi.

Chcete-li ohlasit neocekavanou operaci nebo udalost,
kontaktujte vyrobce nebo jeho zastupce.
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26.1 Upozornéni tykajici se bezpecnosti

A Vase zafizeni funguje ve frekvenénim rozsahu 2,4 GHz az
2,48 GHz. Pokud cestujete letadlem, ovéfte si, zda provozovatel
letu vyzaduje prepnuti zafizeni do letového rezimu; viz pfislusna
kapitola tykajici se letového rezimu v této uzivatelské prirucce.

A Sluchadla, specidlné naprogramovana pro pfislusny typ ztraty
sluchu, musi pouzivat pouze osoba, pro kterou jsou uréena.
Neméla by je pouzivat zadna jina osoba, nebot si tak mize
@ zpUsobit poskozeni sluchu. @

A Zmény nebo upravy sluchadla, které nebyly vyslovné schvaleny
spole¢nosti Sonova AG, nejsou dovoleny. Takové zmény mohou
poskodit vase ucho nebo sluchadlo.

A Nepouzivejte sluchadla ani nabijec¢ku ve vybusném prostredi (doly
nebo primyslové oblasti s nebezpecim vybuchu, prostredi
s vysokou koncentraci kysliku nebo oblasti, ve kterych se
manipuluje s hoflavymi anestetiky). Zafizeni neni opatieno
certifikaci ATEX.
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A Pokud citite bolest v uchu ¢ za uchem nebo se ucho zaniti nebo
dojde k podrazdéni kiize a nadmérnému hromadéni usniho mazu,
konzultujte prosim situaci se svym poskytovatelem sluchadel nebo
s odbornym Iékarem.

A Ve vyjimeénych pfipadech, pokud neni pevné pfipojena, mize pfi

vyjimani sluchadla zlistat tovarni koncovka nebo ceruminalni

zatka ve zvukuvoodu. V tomto krajné nepravdépodobném pfipadé,

kdy tato soucast uvizne ve zvukovodu, dirazné doporucujeme

navstivit odborného lékarfe, ktery ji ze zvukovodu bezpecné vyjme. @

Poslechové programy v rezimu smérového mikrofonu redukuji
hluk v pozadi. Pamatujte, ze varovné signaly nebo hluk pfichazejici
zezadu, napfiklad klaksony vozidel bliZicich se zezadu, jsou
Castecné nebo zcela potlaceny.

Nasledujici Udaje plati pouze pro osoby s aktivnimi
implantabilnimi zdravotnickymi prostredky
(napt. kardiostimulatory, defibrilatory apod.):

®
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e Sluchadlo s bezdratovou technologii udrzujte ve vzdalenosti
alespori 15 cm od aktivniho implantatu. \V pfipadé€ jakéhokoli
ruseni sluchadla s bezdratovou komunikaci nepouzivejte
a obratte se na vyrobce aktivniho implantatu. Ruseni mize byt
také zpUsobeno elektrickym vedenim, elektrostatickym vybojem,
letiStnim detektorem kovi apod.

e Udrzujte magnety (tj. ovladaci zafizeni s bateriemi, magnet
EasyPhone apod.) alespori 15 cm od aktivnino implantatu.

@ A Je tfeba zabranit pouzivani tohoto zafizeni v blizkosti jiného @
zafizeni nebo na ném, protoze by mohlo dojit k nespravnému
fungovani. Pokud je takové pouziti nezbytné, je tfeba toto i druhé
zafizeni zkontrolovat a ovefit, zda funguji normalng.

A Pouziti jiného prislusenstvi, pfevodnikl a kabeld, nez jaké je
uvedeno v informacich vyrobee zafizeni nebo jim dodavano, mize
mit za nasledek zvysené elektromagnetické emise ¢i snizenou
elektromagnetickou odolnost tohoto zafizeni a tim jeho
nespravné fungovani.
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A Pfenosné radiofrekvencni komunikacni zafizeni (véetné okrajovych
Casti, jako jsou kabely antény a externi antény) se nesmi pouzivat
blize nez 30 cm od jakékoliv ¢asti sluchadel, véetné kabell
uvedenych vyrobcem. V opacném pripadé by mohlo dojit ke
shizeni vykonu zafizeni.

A USB port nabijecky je uréen pouze k popsanému Ucelu.

A Pro nabijecky pouZzivejte pouze zafizeni certifikované podle normy

|EC 60950-1%, IEC 62368-1 nebo IEC 60601-1 se jmenovitym
vystupnim vykonem 5V DC. Min. 500 mA.

A Sluchadla by neméla byt vybavovana tovarnimi koncovkami/

84

systémy ochrany pred usnim mazem, pokud je pouzivaji klienti

s perforovanym usnim bubinkem, zanicenym zvukovodem nebo
jinak nechranénymi dutinami stfedniho ucha. V téchto pfipadech
doporucujeme pouzivat klasickou usni tvarovku. Pokud vam ve
zvukovodu uvizne jakakoli ¢ast tohoto vyrobku, ackoli je velmi
mald pravdépodobnost, Ze k tomu dojde, dlirazné doporucujeme
navstivit Iékare, ktery ji bezpecné vyjme.

*Tato norma jiz nemusi ve vasi zemi platit, viz norma |EC 62368-1
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A PFi noseni sluchadla s tvarovkou vyrobenou na miru zamezte
naraztim do ucha. Stabilita tvarovek je uréena k béznému
pouzivani. Silny naraz do ucha (napf. pfi sportu) mize zpdsobit
poskozeni tvarovky. To by mohlo vést k perforaci zvukovodu nebo
usniho bubinku.

A Po mechanickém namahani ¢ narazu do tvarovky se pred
vlozenim do ucha ujistéte, ze je tvarovka neposkozena.

® A\ VAROVANI: Toto zafizeni pouziva lithiovou knoflikovou bateril. ®
< Tyto baterie jsou nebezpecné a mohou zplsobit vazna nebo
smrtelnd zranéni za 2 hodiny nebo kratsi dobu v pfipadé spolknuti
nebo umisténi do jakékoliv ¢asti téla, bez ohledu na to, zda se
jedna o novou baterii ¢i pouzitou! Uchovavejte mimo dosah déti,
0s0b s kognitivni poruchou a domacich zvifat. Mate-li podezreni,
ze baterie byla spolknuta nebo vlozena do nékteré ¢asti téla,
okamzité se poradte se svym lékafem!

A \EtSina uzivatell sluchadel trpi ztratou sluchu, u které se ale
neocekava dalsi zhorseni pfi pravidelném pouzivani sluchadla
v kazdodennich situacich. Riziko zhorseni sluchu po dlouhé dobé
pouzivani sluchadla méze hrozit pouze malé skupiné uzivateld

sluchadla se ztratou sluchu.
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A Kabely a $ritiry omotané kolem krku mohou zpusobit uskrceni.
Nenechavejte zafizeni a jeho soucasti bez dozoru, jsou-li pfitomny
déti, osoby s kognitivni poruchou nebo domaci zvifata.

A Kvali moznému elektrickému nebezpeci smi nabijecky a externi
akumulator otevirat pouze k tomu povérené osoby.

A Nedotykejte se kontaktl nabijecky pod napétim.

A Nabijecku a zdroj napajeni je tfeba chranit pred narazy. Pokud jsou @
nabijecka nebo zdroj napajeni po narazu poskozeny, sluchadla se
jiz nesméji pouzivat.

A Pro déti mladsi 36 mésicl je nutné pfipevnit bezpecnostni feseni
odnimatelnych soucasti (napf. dvifek prihradky na baterii a haku),
aby nedoslo k ndhodnému spolknuti ¢ vdechnuti malych ¢asti.
Jestlize se nékteré z téchto bezpecnostnich feseni poskodi, zafizeni
prineste poskytovateli sluchadel k opravé ¢i vyméné.
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A Sluchadlo je malé zafizeni obsahujici drobné soucasti, které
mohou byt spolknuty, vdechnuty nebo mohou poskodit mékkou
tkari (napf. odi). V pripadé spolknuti, vdechnuti nebo zasunuti do
mekke tkané okamzité kontaktujte |ékafe nebo nemocnici, nebot
sluchadlo nebo jeho malé soucasti mohou zplisobit uduseni nebo
poranéni mékkych tkani.

A PFi cestovani letadlem tato dobijeci zafizeni neumistujte do
zavazadla uréeného k odbaveni nebot obsahuiji lithium-iontové
@ baterie. Tato zafizeni je nutné ulozit do pfiru¢niho zavazadla. @

A Zafizeni pouzivejte pouze v provoznich podminkach uvedenych
v kapitole 18.V opaéném pfipadé muze zafizeni zahfat sluchadlo
na teploty, které by v nejhorsim pfipadé mohly vést k popaleni
kuze.

A Je nutné, aby byla sluchadla pfed nabijenim sucha. V opaéném
pfipadé nemGZze byt zaru¢ena spolehlivost nabijeni.
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26.2 Informace tykajici se bezpeénosti vyrobku

(D Sluchadla Phonak jsou odolna proti vodg, nikoli vodotésna.

88

Jsou navrzena tak, aby vydrZela bézné denni aktivity a ob¢asné
nahodné vystaveni extrémnim podminkam. Nikdy neponofujte
sluchadla do vody! Sluchadla Phonak nejsou specialné
navrzena pro delSi intervaly ponofeni pod vodou trvalejsiho
charakteru, jako napf. pfi plavani nebo koupani. Pred témito
cinnostmi vzdy sluchadlo vyjméte, protoze obsahuje citlivé
elektronické soucastky.

Nikdy neoplachujte vstupy mikrofonu. Jestlize tak ucinite, @
mize se stat, Ze ztrati své specialni akustické vlastnosti.

Sluchadlo a nabije¢ku chrarte pfed horkem a sluneénim
zarenim (nikdy je nenechdvejte v blizkosti okna ani v auté).
Nikdy nepouzivejte mikrovinnou troubu nebo jiné tepelné
pfistroje za ucelem vysuseni vaseho sluchadla a nabijecky
(hrozi poZar nebo exploze). Zeptejte se svého poskytovatele
sluchadel na vhodné zpisoby vysouseni.

Neumistujte nabijecku do blizkosti indukéni varné desky.
Vodivé struktury uvniti nabijecky mohou absorbovat indukéni
energii, coz by mohlo vést k tepelnému poskozeni.

®

PH_UserGuide_Sky-L-PR_92x125_CZ_V2.00_029-1307-45.indd 88 2/14/2024 1:01:35 PM



(D Tovarni koncovku je tfeba menit kazdé tfi mésice, nebo kdyz
ztuhne nebo zkfehne. Je to kvili tomu, aby nedoslo k odpojeni
tovarni koncovky od usti hadic¢ky béhem jejiho vkladani nebo
vyjimani z ucha.

Zamezte padu sluchadla ¢i nabijeciho zafizeni! Dopad na tvrdy
povrch muze sluchadlo ¢i nabijecku poskodit.

Pokud sluchadlo delSi dobu nepouzivate, ulozte jej do krabicky

s vysouseci kapsli nebo na dobfe odvétravaném misté. Tim @
umoznite, aby se ze sluchadla mohla odpafit vihkost

a zamezite moznému ovlivnéni jeho funkénosti.

Radné fungovani vasich sluchadel méze nepfiznivé ovlivnit
specialni lékafské nebo zubni vysetieni (véetné zafeni) popsané
nize. lyrobek vyjméte a ulozte mimo vy3etfovaci mistnost/
prostor predtim, nez podstoupite:
e |¢kafské a zubni vysetieni pomoci rentgenu (i vySetfeni CT),
e |¢kafské vysetieni se skenovanim pomoci MRI/NMRI
vytvarejicim magnetické pole.
Sluchadla neni tfeba vyjimat pfi prichodu bezpecnostni
branou (letisté apod.). Pokud se vibec pouziva rentgen, ma

velmi nizky vykon, ktery nema na sluchadla vliv.
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Nepouzivejte sluchadlo ani nabijecku v mistech, kde je
zakazano pouzivat elektronicka zafizeni.

Externi akumuldtor obsahuje vestavénou a nevyjimatelnou
nabijeci lithium-polymerovou baterii.

Nabijeci pfislusenstvi béhem nabijeni nepfekryvejte (napf.
latkou apod.), mohlo by se prehrat.

Dobijeci zafizeni prepravujte podle mistnich predpist, nebot

zafizeni obsahuji lithium-iontové baterie. Pfi pfepravé jsou

klasifikovana jako nebezpeéné zbozi. V pfipadé pochybnosti se @
zeptejte dopravee odpovédného za prepravu, jak zafizeni

spravné prepravovat.

K nabijeni sluchadel pouzivejte pouze schvalené nabijecky
a externi akumulator uvedené v této uzivatelské pfiruccee, jinak
muze dojit k jejich poskozeni.
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Poznamky
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. Vas poskytovatel sluchadel:

-

[ Ec [ree]

Sonova Deutschland GmbH
Max-Eyth-Strasse 20
70736 Fellbach-Oeffingen
Némecko

o]

Vyrobce:

Sonova AG
Laubisritistrasse 28
CH-8712 Stéfa
Svycarsko
www.phonak.com

sonova

HEAR THE WORLD

Distributor pro Ceskou republiku:

REJA'spol.sr. 0.
Www.reja.cz
www.phonak.cz
www.sluchadla-deti.cz
www.komunikacnisystem.cz
www.audiodum.cz

CFI
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